一、项目名称
上海交通大学医学院附属新华医院智能化同视机工作站项目
二、项目参数:
（一）名称
	序号
	设备名称
	数量

	1
	智能化同视机工作站
	1套


（二）最高限价
人民币  万元
（三）资格条件
[bookmark: _Hlk70410439][bookmark: _GoBack]（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的独立法人、其他组织；
（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（3）在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。
（4）如果供应商是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果供应商是经营销售企业，应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或在有效期内的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。供应商的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。
（5）供应商须提供投标货物在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。
（6）供应商须提供所投产品的制造商出具的针对本项目的授权书。
（7）本项目不接受联合体投标。
（8）供应商所投产品的生产企业及关联企业无知识产权侵权行为和违法违规行为。
（四）功能及技术参数：
一、主要功能及工作原理
主要功能：
1.能够自动辅助诊查病情，并能对诊查结果进行判断与计算分析，自动给出辅助诊断结果。
2.有专家数据库系统。
3.有患者档案电子病历系统。
4.具有图像处理功能、眼位（九方位）图像显示和存档功能，可直接储存到患者电子档案病历系统中。
5.检查时患者看到图象的位置，可以在电脑显示屏上清楚准确的显示。
工作原理：检查双眼视觉（同时视、融合视及立体视）以及斜视、弱视的检查、辅助诊断、训练。
二、应用场景
用于检查双眼视觉（同时视、融合视及立体视）以及斜视、弱视的检查、辅助诊断、训练。
三、重要技术参数
1.能够自动辅助诊查病情，并能对诊查结果进行判断与计算分析，自动给出辅助诊断结果。
2.有专家数据库系统。
▲3.有患者档案电子病历系统。
▲4.具有图像处理功能、眼位（九方位）图像显示和存档功能，可直接储存到患者电子档案病历系统中。
5.检查时患者看到图象的位置，可以在电脑显示屏上清楚准确的显示。
▲6.各镜筒独立纵向转动调节范围：仰角≥45°俯角≥45°
▲8.下颏左右调节范围≥±25mm
9.海丁格刷速度可调，正反转可调
★10.CPU不嵌入同视机主机里
四、一般技术参数
1.目镜焦距 f≥150mm
2.瞳距调节范围45mm～80mm；
3.左、右镜筒绕竖轴同步微调转动范围0°～20°、0°～40°
4.各镜筒独立横向转动调节范围：外转0°～40°，0△°～70△°；内转0°～50°，0△°～100△°
5.视标扭动（旋向）调节范围：顺时针范围 ≥20°，逆时针范围≥20°
6.光源亮灭调节：可自动控制、手动控制
7.自动闪烁频率  30次/分～300次/分，至少12档
8.具有补偿患者屈光不正的手段
五、配置清单
1、智能化同视机工作站主机 1台
2、计算处理系统 1套
3、数据处理系统 1套
4、电子档案病例系统 1套
5、图像采集系统 1套
6、摄像系统 1套
7、打印系统 1套
8、三角架 1套
9、图片 1盒
10、海丁格刷 1对
11、红色滤光片 1对
（五）商务要求
一、技术服务要求
（一）售后服务要求
1.响应时间：卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在2小时内到达买方现场，并在24小时内解决故障。否则按要求提供备用机,并保证消耗品和零配件及时供应。
★2.原厂保修年限：≥1年
3.维保内容与价格：提供质保期外每年的全保保修价格，不超过投标总价的7%。
4.备品备件供货价格：不得超过市场价格的80%。其中：
（1）换电机≤500.00元/个
（2）下颌托组件≤560.00元/个
（3）横杆组件≤490.00元/个
（4）图片≤170.00元/个
（5）手动按钮≤170.00元/个
（二）伴随服务要求：	　	　	　
1.产品附件要求：见配置清单。
2.产品升级服务要求：提供产品（软件部分）终身免费升级服务。
3.安装：按发运接收单指定地点送达并按需方要求进行免费的安装调试，产品的安装、调试均由供应商负责完成，并保证其正常运转和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。
4.调试：按发运接收单指定地点送达并按需方要求进行免费的安装调试，产品的安装、调试均由供应商负责完成，并保证其正常运转和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。
5.提供技术援助：提供完善的技术支持和培训计划
6.培训
（1）培训时间：具体时间根据科室情况安排；
（2）培训方式：现场培训和远程网络培训；
（3）培训地点：现场培训地点和科室确定、远程培训地点通过网络教学，提供远程培训摄像头；
（4）培训对象：根据医院安排；
（5）培训内容: 同视机相关操作及临床应用（主要安排具体如下）
1）产品的适用范围、性能、主要结构及组成
2）对同视机的三级功能及斜视、弱视的检查、诊断、治疗的临床应用；
3）同视机的安装和使用以及操作过程中注意事项
4）安全标记及符号解释
5）维修保养
6）本仪器使用环境及工作条件
7）故障识别及排除
（6）培训人员：委派专业技术人员进行现场培训、高级工程师进行远程培训。
7.验收方案：由专业技术人员与医院负责验收的工作人员进行最终验收，经双方确认后，签署验收报告并完成医院验收手续，完成最终验收。
二、商务条款
1.交货期：成交方应在合同生效的30天内，向采购人交付上述设备。
2.交货地点：成交方应根据采购方要求送到指定地点。
3.付款方式：采购人在设备验收合格后三个月内付清全款。

