一、项目名称
上海交通大学医学院附属新华医院急救转运呼吸机国内公开招标采购项目
二、项目参数:
（一）名称
	序号
	设备名称
	数量

	1
	急救转运呼吸机
	3套


（二）最高限价
人民币45.00万元
（三）资格条件
（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；
（2）如果供应商为报价货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果供应商为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。供应商的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致；（报价货物按照医疗器械管理时适用）
（3）供应商提供报价货物递交响应文件截止日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。报价货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致；（报价货物按照医疗器械管理时适用）
（4）为报价货物制造厂家，或具备合法代理资质的经营销售企业；
（5）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）在参加采购活动前三年内，未有过行贿犯罪记录；
（7）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；
（8）本项目不接受联合体参与。
（四）、性能及技术参数：
一）、主要功能及工作原理
用于自主呼吸障碍或自主呼吸机能不全的幼儿、儿童和成人的院内、院外转运。
二）、应用场景：患者在转运过程中提供呼吸支持
三）、技术参数与要求：
1、气动电控急救转运呼吸机，至少具备EN1789救护车标准抗震、防摔认证
▲2、提供220V交流电供电，具有内置充电锂电池，电池满电连续使用时间≥10个小时，具备磁性充电接口
▲3、主机重量（不含电池）≤2公斤 
4、具备快速接口，气源压力范围至少包含2.7bar~6 bar，可快速切换气源，满足医院中心供氧，切换时无需关闭呼吸机或气瓶，无需中断治疗
5、具备面罩通气和有创通气功能
6、可纯氧通气或空氧混合通气
7、通气模式要求: 
▲7.1、通气模式至少具备：间歇正压通气，辅助间歇正压通气，同步间歇指令通气，持续正压通气，按需供氧模式
7.2、窒息后备通气
8、具备特殊功能：
8.1、快速诱导插管支持通气功能
▲8.2、心肺复苏支持通气功能，具备面罩端触发呼吸机手动通气功能的装置，在手动和机械按压过程中压力触发同步通气，确保抢救时持续保持姿势正确
8.3、可配置压力触发方式的心肺复苏按压同步通气功能
9、潮气量范围： 至少包含50~2000ml
10、呼吸频率范围： 至少包含5~50次/分
11、吸呼比范围至少满足4:1~1:4
12、吸气时间范围：至少包含0.2~9.6秒
13、压力控制范围：至少包含0~60毫巴
14、内置PEEP(呼气末正压)，压力调节范围：至少包含0~30 毫巴
15、具备色块标示，方便在光线不足情况下支持快速启动，设置参数
16、具备一键快速启动和在幼儿、儿童和成人之间切换
17、具备快速选择身高和性别后直接选择适宜参数并启动能力
18、具备预设急救通气模式，可一键快速切换
19、具备一键快速消除报警并调整报警参数阈值的能力
20、监测参数：至少包含频率峰压，平台压，平均压
21、报警功能：气道压力过高和过低，呼气末正压过高、窒息、电量不足、漏气、气源压力过高和过低、设备及组件故障
22、操作界面要求
▲22.1、彩色液晶显示屏≥5英寸，中文界面，非触摸屏，避免紧急情况下误触而改变已设置参数
22.2、调节旋钮具备一次一档的阻尼调节能力
22.3、操作界面带有触摸点设计，至少方便黑暗中眼睛无法看清的环境下操作使用
▲23、符合急救设备行业标准，至少具备野外、雨、尘、低温恶劣环境使用设备条件：防水等级：IP54及以上，可在雨水环境下正常工作；工作温度范围：至少包含－18℃～+50℃；自动调节海拔范围：至少包含-500米~5000米
▲24、至少符合RTCA DO-160G电磁兼容性 
25、满足EN55011电磁兼容性
▲26、具备便携性能：具备不少于三种转运平台；可以单手提携、肩背、悬挂于床旁；可固定于救护车壁，同时方便取下、携带
▲27、配置原厂徒手装卸氧气减压阀，无需借助其它工具
28、具备升级急救转运高级通气模式功能
29、配置清单
	序号
	名称
	数量/单位

	1
	呼吸机主机
	1台

	2
	原厂复用呼吸管路
	1套

	3
	原厂徒手装卸减压阀
	1个

	4
	测试肺
	1个

	5
	压力软管
	1根

	6
	呼吸面罩
	1个

	7
	电池
	1块

	8
	电源线
	1根

	9
	手动触发器与连接线
	1个

	10
	高压氧气软管快速插头
	1个

	11
	转运平台
	1个

	12
	保护包
	1个

	13
	说明书
	1本













（五）商务要求
一）、技术服务要求
1、售后服务要求
1）、质保期：原厂全保，自验收合格之日起≥5年，提供售后服务承诺函。
2）、响应时间：电话响应时间≤30分钟；维修达到现场时间≤24小时（本地）；维修达到现场时间≤48小时（外地）
3）、维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。
4）、备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。
2、伴随服务要求（相关费用包含在投标总价中）：　
1）.产品附件要求：按照配置单要求　
2）.产品升级服务要求：终身软件升级
3）.安装：厂家提供安装
4）.调试：厂家提供调试
5）.提供技术援助：厂家提供技术援助。
6）.培训：据医院要求，对科室医生进行操作使用培训及使用跟台培训。
7）.验收方案：设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
二）、商务条款
1.交货期：合同生效之日起且收到采购人通知后30日内完成。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.付款方式：合同签订验收合格后三个月支付全款。
